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Inleiding - Geschiedenis

• 1ste Metalen implantaten
• Resurfacing van het gewricht 

• Campbell en Boyd

• Smith-Peterson

• Vitallium
• Chroom-Kobalt-Molybdeem

Campbell, Am J Surg, 1940 - Jones, CORR, 1969

Campbell - Boyd Smith-Peterson



Inleiding - Geschiedenis

• ‘Moderne’ TKPs
• Sinds begin jaren 70
• Gestandardiseerde procedures

• Implantaten
• Niet-anatomisch
• Femur

• Chroom-Kobalt-Molybdeem
• Tibia

• All Polyethyleen
• Metal-backed

• Insert
• Polyethyleen

• Instrumenten
• Chirurgische techniek
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Inleiding - Geschiedenis

• ‘Moderne’ TKPs
• Sinds begin jaren 70
• Gestandardiseerde procedures

• Implantaten
• Instrumenten
• Chirurgische techniek

• Alignment
• Component positie

• Niet-anatomisch
• Gevolg

• Gap balancing
• Soft tissue release
• Patellofemorale 

maltracking
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Waarom op maat?

• Blijvende percentage van ‘ongelukkige’ patiënten
• Implantaten

• Niet-anatomisch
• ‘over’ of ‘under’stuffing

• Patellofemorale maltracking

• Geen anatomische reproductie

• Chirugische techniek
• Alignement

• Correctie van de lange been as

• Component positie
• Niet-anatomische positie van prothese
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Instabiliteit
Stijfheid
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Verwachtingen?



Waarom op maat?

• Implantaten
• Evolutie

• ‘Gender’ implantaten

• Groter aantal implantaten

Hitt, JBJS Am, 2003 - Bonnin, BJJ, 2016
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• Radii of Curvature

Monk et al., BJJ, 2014



Waarom op maat?

• Implantaten
• Evolutie

• ‘Gender’ implantaten

• Groter aantal implantaten

• Evidence
• Tibia

Dai et al., KSSTA, 2016



Waarom op maat?

• Alignement/Component positie
• Evolutie

• Bevorderen van positie van de implantaten
• Patient Specific Guides

• Robotica/Navigatie

• Impact

• Joint line obliquity

• Alignement

• Ligamentaire stabiliteit



Waarom op maat?

• Alignement/Component positie
• Evolutie

• Bevorderen van positie van 
de implantaten

• Evidence
• Alignement/

Phenotypes

• Joint Line Obliquity

Hirschmann et al., KSSTA, 2019 –MacDessi et al. BJJ, 2021 



Indicaties - Procedure

• Gepersonaliseerd/Geïndividualiseerd
• Vorm van het gewricht

• Alignement

• ROM

• Facilitatie in personalisatie
• 3D beeldvorming

• Pre-op planning en software

• Robotica/Navigatie/Patient-specific guides

Custom made TKP

Off-the-Shelf TKP



Indicaties

• Indicatie
• ‘Standaard’ gonartrose

• Kleine/grote maten

• Osteosynthesemateriaal

• Osteonecrose 

• RA

• Contra-indicaties
• Valgus >10°

• Varus > 10°

• Fixed Flexion deformity > 5°

• Recurvatum > 5°

• Post HTO, post-trauma

• Ligamentaire insufficiëntie

• Ernstig bot verlies/erosies

• Moeilijke exposure
• Patella baja

• BMI 











• Prothese
• Femur

• Tibia

• Insert
• 0 mm

• + 2mm

• PSI guides





disclaimer

• Volgende intra-operatieve beelden werden verwijderd.



Voordelen 

• Implantaat
• Optimale ‘pas’ vorm

• Herstel van de curvatuur
• behoud/herstel van de ligamentaire spanning

• Herstel van patellofemorale anatomie

• Herstel van native alignment

• Chirurgie
• Minder sets

• Geen sterilisatie kost

• Kortere set-up tijd



Nadelen

• Implantaat
• Unieke anatomie/componenten

• Beperkte lange termijnsresultaten

• Chirurgie
• Zeer beperkte aanpassingen intraoperatief mogelijk

• CT scan noodzakelijk

• Strikte indicaties voor toepassing
• ‘Straigth forward cases’

• 6– 8 weken levertermijn



Resultaten

• Geen Randomized Controle Trails beschikbaar

• Retrospective cohort studie met Symbios implantaat



Conclusie

• Extra tool in gepersonaliseerde behandeling met TKP

• Pro
• Anatomische reconstructie gewricht

• Herstel alignement

• Contra
• Beperkte aanpassingen intra-articulair

• Beperkte FU/lange termijnsresultaten

• Geselecteerde casussen



Dank voor uw aandacht!
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